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Fecha: Z?/&)/?Z
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7" |Nro/Serie: ﬁﬁW/Z/Z/yt?VZ

Estado General /Chedfueo Encendido: SI Lhno []

Inspeccidn Interna / Limpieza : 1-7|Z/Voltajes Generador z éAQ_ Kv. Ld.

W

Estado Fisico/Limpieza: 1-7 [2;55&530 de Chapas - 1-7 [_J{txpA Tarjetas Op. Cant. Linea Detectora - Calibracién S | I | I
nstalacion eléctrica-D | |G IZ UPS EXTERNAV [ ] | PCEstado: 1-7[ | USB Security Key - SI | ZJNO[ _|PLCestado 1-7  [T]
Cables de Poder: § o[] Power Supply 12 VDC-7A V.Power Supply +5, -5 7A V.
Cortinas Plomadas 0-7[2/ Monitores/estado 1-7 ZCant. (Z] Power Supply 65\_______V. UPS Interna/estado: 1-7 l | V.
Contador de Bultos Teclado Operacién/estado: 1-7 Performance / AWG Inorgénico Orgénico
¥ 4
Paradas de Emergencia: T B/E ZE m Tapas/estado 1-7 [3 Denetiméion Grises
Sistema Transportador - Faja/estado 1-7 [.Z]  Rodillo Motor/estado 1-7 EZ ]| RADIACION: E mRa S mRaDosimetria - M Pl ESl
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ARCO DETECTOR DE METAL - Preventivo D Correctivo I:I
Ubicacién Fecha:
Marca: Nro. Serie:

. =
Estado General /Chequeo Encendid% NO D

Cabezal Completo-SI

Zonas- 1-6 N°Operativas74.

Estado Fisico - Limpieza: 1-7/

T
Tarjeta Interface - S| NOD

Instalacion Eléctric% G

Tarjeta PCB - SI
NOD Display Alfanumérico OP - SID NOD

Enchufes Laterales -- Sl NO

Cordon de Energia™~ S D D

Tarjeta CPU - S
N[ ]

Displetico -Sl

PowerSupply Chapa Contacto / Llaves --SI [:l NOD OBSERVACIONES
SILLAS BOSS-- Preventivo D CorrectivoD
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Tarjeta CPU OP - SI || NO[_|Bobinget./Pantorrilas - I [_NO[]

Estado Fisico -- Limpieza: 1-7 |:|
ordén de Energia -- S!

nstalacion Eléctrica--D |:]G D /( DNO D

Enchufes Laterales -- Sl D NOQ/ Chapa Contacto/Llaves -- SID NO I‘_‘_]

Bobina Det./Oral-SI[_|NO Bobina Det./Abdominal-- SII INOD
Bobina Det./Pies-SI [ |NO, Bobina Det./Rectal-Vaginal- SID NO[T]

PowerSupply v.Z"

Teclado Alfanumérico --SI [ |NO []
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